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 ממוגרפיה  –הוראות בטיחות קרינה 

 10/03/2025עדכון אחרון: 

 

 באחריות מנהל המכון/ממונה בטיחות קרינה לדאוג ליישום הוראות אלה. .1

 הפעלת מכשיר הממוגרפיה מותרת רק למי שעבר/ה הדרכה והסמכה מתאימה.  .2

 אין להפעיל מכשיר שניזוק או לא עבר בדיקת כשירות.  .3

 שילוט אזהרה מקרינה מייננת בדלתות החדר.יש לוודא המצאות ותקינות  .4

 יש לוודא המצאות ותקינות שילוט האוסר כניסת נשים הרות בכניסה לחדר.  .5

 , יש לוודא שאינו מפריע לדימות. אישין ו גי אם משתמשים במ .6

 דורשת זאת.אם היא נבדקת ל יש לספק סינר עופרת  .7

 בהיותן בהריון.  יש לקבל אישור לבדיקה מרדיולוג עבור נשים הרות או שיש ספק .8

 יש לוודא שדלתות החדר סגורות לפני ביצוע הבדיקה.  .9

לביצוע   .10 חיונית  נוכחותו  אם  אלא  הצילום  בזמן  לחדר  נוסף  אדם  כניסת  אסורה 

 הבדיקה, ואז יש לספק לו חלוק עופרת.  

 בעת הבדיקה על הצוות להימצא באזור מוגן.   .11
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