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9201/60/23עדכון אחרון:   

., אלא אם קיים מבוך יעילאין לבצע סריקה כשדלת החדר פתוחה .1

הפעלת הסריקה תהיה מחוץ לחדר. .2

  אין להרשות נוכחות אנשים בחדר בזמן הסריקה פרט להכרחי. .3

א ע"י אמצעי אם נחוצה תמיכת הנבדק בזמן הסריקה, רצוי שלא תהיה ע"י אדם אל .4

עזר. 

אם תמיכת הנבדק בעזרת אדם הכרחית, יש לספק לתומך סינר עופרת. .5

יש להגן על גוף הנבדק מקרינה מפוזרת ע"י חלוק או סינר עופרת.  .6

אם נבדקת אישה בגיל הפוריות, יש לוודא שאינה הרה. אם היא הרה או קיים ספק  .7

בכך, יש להפנותה למזמין הסריקה לשיקול נוסף.
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